
「ＵＳＢﾃﾞﾊﾞｲｽﾄﾞﾗｲﾊﾞ再ｲﾝｽﾄｰﾙ方法」 
 

次の手順で，一度ＵＳＢﾄﾞﾗｲﾊﾞを削除してから，再度ｲﾝｽﾄｰﾙを行ってください。 

１） まず，ＰＣと POWER METER 6300 をＵＳＢｹｰﾌﾞﾙで接続します。 

２） Windows 画面の左下「ｽﾀｰﾄ」から，「ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ」をクリックします。 

３） 「ｼｽﾃﾑ」をクリックします。 

 

※WindowsXP で画面が次の様になっている場合は，「ｸﾗｼｯｸ表示に切り替える」をクリックしてください。 

 
４） 「ﾊｰﾄﾞｳｪｱ」タブの「ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬ」をクリックします。 

 



 

５） 「ＵＳＢ（Universal Serial Bus）ｺﾝﾄﾛｰﾗ」にある，「KEW POWER METER 6300」を右クリックします。 

６） 項目の中から「削除」をクリックして，一度ＵＳＢﾄﾞﾗｲﾊﾞを削除します。 

 

７） ＰＣと POWER METER 6300 を接続しているＵＳＢｹｰﾌﾞﾙを一度外します。 

８） 再び，ＵＳＢｹｰﾌﾞﾙを POWER METER 6300 に接続します。 

９） 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」のｳｨﾝﾄﾞｳが現れましたら，取扱説明書１０章「通信機能

／付属ｿﾌﾄｳｪｱ」の１０－２「ＵＳＢﾄﾞﾗｲﾊﾞのｲﾝｽﾄｰﾙ」に従って，ｲﾝｽﾄｰﾙしてください。 

 


